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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替YY/T0664—2008《医疗器械软件 软件生存周期过程》,与YY/T0664—2008相比,

除编辑性修改外主要技术变化如下:
———纳入国际标准IEC62304:2006/AMD1:2015的修正内容,这些修正内容涉及的章条已通过在

其外侧页边空白位置的垂直双线(||)进行了标示。主要修订内容包括:
● 删除了术语“软件产品”(2008年版的3.26),用“医疗器械软件”(见3.11)代替“软件产品”;
● 增加了“危险情况”(见3.33)、“遗留软件”(见3.34)、“发布”(见3.35)、“剩余风险”(见

3.36)、“风险估计”(见3.37)、“风险评价”(见3.38)的术语和定义;
● 修改了“软件安全分级”的要求(见4.3,2008年版的4.3);
● 增加了“图3赋予软件安全级别”(见4.3);
● 增加了“遗留软件”的要求(见4.4);
● 增加了“识别和避免常见软件缺陷”的要求(见5.1.12);
● 修改了“验证软件集成”的要求(见5.6.2,2008年版的5.6.2);
● 修改了条款适用的软件安全级别(见5.7.1、5.7.2、5.7.3、5.8.1、5.8.2、5.8.7、5.8.8,2008年版

的5.7.1、5.7.2、5.7.3、5.8.1、5.8.2、5.8.7、5.8.8);
● 修改了“评价软件系统测试”的要求(见5.7.4,2008年版的5.7.4);
● 修改了“软件系统测试记录的内容”(见5.7.5,2008年版的5.7.5);
● 删除了“将事件序列形成文档”的要求(2008年版的7.1.5);
● 删除了“将任何新事件序列形成文档”的要求(2008年版的7.3.2);
● 修改了“编写问题报告”的要求(见9.1,2008年版的9.1);
● 修改了“软件安全分级”的指南(见附录B.4.3,2008年版附录B.4.3);
● 增加了“遗留软件”的指南(见附录B.4.4)。

———修改了术语“异常”为“反常”(见3.2,2008年版的3.2)。
———修改了术语“危害”为“危险(源)”(见3.9,2008年版的3.9)。
———修改了术语“安全性”为“安全”(见3.20,2008年版的3.21),全文用“安全”代替“安全性”。
———修改了术语“严重伤害”为“严重损伤”(见3.22,2008年版的3.23)。
———由于翻译对部分内容进行的修改。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62304:2015《医疗器械软件 软件生存周期过程》。
本标准与IEC62304:2015相比较存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白

位置的垂直单线(|)进行了标示。主要技术性差异及原因如下:
———关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的YY/T0316代替ISO14971。

———针对删除了的术语、条款或列项中涉及“不使用”的内容,相应序号(包括表序号)顺延,以符合

GB/T1.1的规定,确保技术内容的确定和文本结构的协调统一;
———修改了术语“制造商(见3.10)”的定义,以便与YY/T0287—2017标准保持一致;
———删除了术语“医疗器械”,因医疗器械法规和YY/T0287—2017中均对“医疗器械”有定义,本

标准不再重复;
Ⅲ

YY/T0664—2020



———修改了术语“过程(见3.13)”“验证(见3.31)”的定义,以便与GB/T19000—2016保持一致;
———修改了术语“回归测试”(见3.14)的定义,以便与ISO/IEC/IEEE90003:2018保持一致;
———修改了术 语“损 害”(见2008年 版 的3.8)为“伤 害”(见3.8),并 修 改 了 定 义,以 便 与

YY/T0316—2016保持一致;
———修改了术语“保密安全”(见2008年版的3.22)为“信息安全”(见3.21),并修改了定义,以便与

ISO/IEC/IEEE12207:2017保持一致;
———将“软件以外的风险控制措施”“软件系统以外的风险控制措施”“不在软件系统内(以外)实施

的风险控制措施”“(软件系统)以外的风险控制措施”统一修改为“外部风险控制措施”(见4.3
和图3),以便与法规保持一致;

———修改了8.2.2注/8.2.3注中“5.1.1e)”为“5.1.1d)”,基于标准上下文,纠正编辑性错误;
———增加了附录B.4.5法规视角,以便理解标准和法规要求;
———删除了图3中IEC标注,图中内容与IEC62304:2015存在技术性变化;
———修改了附录C中表C.1和表C.2,以便分别与YY/T0287—2017和YY/T0316—2016保持

一致;
———删除了附录C.4.7,因IEC60601-1-4已废止;
———删除了第3章中定义的术语索引,不使用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家药品监督管理局提出。
本标准由全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会(SAC/TC221)归口。
本标准起草单位:北京国医械华光认证有限公司、中国食品药品检定研究院、国家药品监督管理局

医疗器械技术审评中心、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司、东软医疗系统股份有限公司、上海微创

医疗器械(集团)有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、上海西门子医疗器械有限公司、康泰

医学系统(秦皇岛)股份有限公司、北京推想科技有限公司。
本标准主要起草人:刘荣敏、吕建英、郑佳、彭亮、陈兴文、王志强、李勇、殷骏、高云琼、李学勇、陈宽、

李朝晖、王美英、许慧雯、陈蓓、严佳玲、杨智明、王少康、邵玉波、韦晓洁。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———YY/T0664—2008。
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引  言

  软件通常是医疗器械技术的一个组成部分。建立包含软件的医疗器械的安全和有效性,要求有软

件预期用途的知识,并要证实软件的使用在没有引起任何不可接受的风险的情况下实现预期目的。
本标准为医疗器械软件的安全设计和维护提供了一个生存周期过程框架,包括必要的活动和任务。

本标准为每个生存周期过程规定了要求。每个生存周期过程由一组活动组成,多数活动又由一组任务

组成。
作为主要的基础,这里设定医疗器械软件是在质量管理体系(见4.1)和风险管理体系(见4.2)之内

开发和维护的。风险管理过程已在 YY/T0316中得到很好地阐述。因此本标准通过 直 接 对

YY/T0316的规范性引用,利用了该有利条件。对软件来说少量附加的风险管理要求是必要的,特别

是在识别与危险(源)有关的软件影响因素方面。将这些要求加以汇总并纳入第七章作为软件风险管理

过程。
在风险管理过程的危险(源)识别活动中确定软件是否为危险情况的促成因素。在确定软件是否是

促成因素时,需要考虑可能由软件间接造成的危险情况(例如:通过提供可能导致给予不适当治疗的误

导性信息)。在风险管理过程的风险控制活动中做出使用软件来控制风险的决定。本标准要求的软件

风险管理过程必须包含在按照YY/T0316建立的医疗器械风险管理过程之中。
软件开发过程由若干活动组成。这些活动如图1所示,并在第5章中描述。因为现场的许多事件

与医疗器械系统的服务或维护有关,包括不适当的软件更新和升级,软件维护过程被视为与软件开发过

程一样重要。软件维护过程和软件开发过程很相似,如图2所示和第6章的描述。

图1 软件开发过程和活动图示
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图2 软件维护过程和活动图示

  本标准为开发安全的医疗器械软件规定了两个必不可少的附加过程,即软件配置管理过程(见第8
章)和软件问题解决过程(见第9章)。

对于本标准发布前的软件设计,本标准增加了处理遗留软件的要求,以帮助制造商符合标准进而满

足法规要求。软件安全级别的变更包括对要求的说明和对软件安全级别的更新,以纳入基于风险的

方法。
本标准不为制造商规定组织结构,或组织的哪一部分完成哪个过程、活动或任务。本标准只要求完

成过程、活动或任务以建立对本标准的符合性。
本标准不指定要形成文档的名称、格式或明确的内容。本标准要求编制任务文档,但如何组合编排

这些文档的决定留给标准的使用者。
本标准不指定特定的生存周期模型。本标准的使用者负责为软件项目选择生存周期模型,并将本

标准中的过程、活动和任务映射在该模型上。
附录A为本标准各章提供理由说明。附录B为本标准各条款提供指南。
对于本标准:

● “应(shall)”意指为符合本标准,符合一项要求是强制性的。
● “宜(should)”意指为符合本标准,符合一项要求是推荐性的但不是强制性的。
● “可(may)”用于描述符合一项要求的一种允许的方式。
● “建立(establish)”意指规定、形成文件并实施。

本标准中术语“适当时(asappropriate)”与要求的过程、活动、任务或输出一起使用时,意指制造商

应使用该过程、活动、任务或输出,除非制造商能以文件形式说明不这样做的合理理由。
本标准中带星号(*)的条款表示在附录B中有关于该条款的指南。
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医疗器械软件 软件生存周期过程

1 范围

1.1 *目的

本标准为医疗器械软件规定了生存周期要求。本标准中描述的一组过程、活动和任务,为医疗器械

软件生存周期过程建立了共同的框架。

1.2 *应用范围

本标准适用于医疗器械软件的开发和维护。医疗器械软件包括本身是医疗器械的软件或是最终医

疗器械的嵌入部分或组成部分的软件。
注1:本标准可用于本身是医疗器械的软件的开发和维护。然而,在该类型软件能够投入使用之前,还需要在系统

级上进行附加的开发活动。本标准不覆盖这些系统级活动,相关要求可参见IEC82304-1[11]。

本标准描述了预期应用于软件的过程,该类软件可在处理器上执行或通过在处理器上运行的其他

软件(例如解释器)执行。
无论使用何种持久存储设备存储软件(例如:硬盘、光盘、永久内存或闪存),本标准均适用。
无论使用何种交付方法交付软件[例如:通过网络或电子邮件传输,或光盘、闪存或带电可擦除编程

只读存储器(EEPROM)等物理移送],本标准均适用。软件交付方法本身不视为医疗器械软件。
本标准不覆盖医疗器械的确认和最终发布,即使该医疗器械完全由软件组成。
注2:如果医疗器械包含拟在处理器上执行的嵌入式软件,则本标准的要求适用于该软件,包括有关未知来源软件

的要求(见8.1.2)。
注3:在软件和医疗器械能够投入使用之前,需要在系统级上进行确认和其他开发活动。本标准不覆盖这些系统级

活动,可参见相关产品标准(如IEC60601-1[6],IEC82304-1[11]等)。

1.3 与其他标准的关系

在开发医疗器械时,本医疗器械软件生存周期标准和其他适用的标准共同使用。本标准与其他相

关标准之间的关系参见附录C。

1.4 符合性

符合本标准意指按照软件安全级别,实施在本标准中确定的所有过程、活动和任务。
注1:为每项要求赋予的软件安全级别在正文中标注在该项要求之后。

通过对本标准所要求的所有文档(包括风险管理文档)的检查和对软件安全级别所要求的过程、活
动和任务的评定来确定符合性。

注2:此种评定可通过内部或外部的审核来进行。
注3:尽管要完成特定的过程、活动和任务,但实施这些过程和执行这些活动和任务的方法具有灵活性。
注4:若任何包含“适当时(asappropriate)”的要求未实施,为说明理由而形成的文档对于本评定是必要的。
注5:本标准中用术语“符合性(compliance)”之处,在ISO/IEC12207中用术语“符合性(conformance)”。
注6:有关遗留软件的符合性,见4.4。

2 *规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
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