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前  言
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交流电能表动态性能检验装置

1 范围

本标准规定了交流电能表动态性能检验装置(以下简称装置)的分类、技术要求、试验方法、检验规

则及标志、包装、贮存等。
本标准适用于交流电能表动态性能检验装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC61010-
1:2001,IDT)

GB9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(CISPR22:2006,IDT)

GB/T11150—2001 电能表检验装置

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备

(IEC62052-11:2003,IDT)

GB/T17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2
级)

GB/T17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:2008,

IDT)

GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测

量仪器导则

JJG597—2005 交流电能表检定装置检定规程

DL/T460—2016 智能电能表检验装置检定规程

T/CSEE0113—2019 静止式电能表动态误差测试方法

3 术语和定义

GB/T17215.211—2006、T/CSEE0113—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
动态负荷 dynamicload
电路拓扑结构或元器件参数发生变化导致负荷公共连接端点或负荷端点电流、功率等信号快速变

化的负荷。
[T/CSEE0113—2019,定义3.1]

3.2
动态误差 dynamicerror
检验装置在动态负荷条件下的电能测量误差。
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