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生化分析仪检定规程

本规程适用于新制造,使用中和修理后的吸光原理临床生化分析仪的检定。

一 概  述

生化分析仪 (以下简称仪器)是根据物质在紫外、可见光区产生的特征吸收光谱和

朗伯-比尔 (Lambert-Beer)定律的原理,用未知浓度的样品与已知浓度标准物质比

较或根据摩尔吸光系数方法进行定量分析的仪器。

Lambert-Beer定律的表达式如下:

A=-logτ=abc (1)

式中:A———物质的吸光度;

τ———物质的透射比;

a———物质的吸光系数;

b———光路长度;

c———物质的浓度。
本类仪器主要由光源、单色器、吸收池、检测器和显示系统等部分组成。

二 技 术 要 求

1 仪器类型

1.1 按仪器分光原理的不同可分为一、二两类。

1.2 按仪器技术性能水平的不同可分为A,B,C三级。仪器分类情况可见表1。

表 1

类别 分光原理 等级

一 棱镜式或光栅式

A

B

C

二 干涉滤光片或吸收滤光片

A

B

C

1
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